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Un test rapide pour la détection des antigènes SARS-CoV-2 dans les échantillons nasaux antérieurs. Pour les autotests. Pour 
obtenir les renseignements les plus à jour sur la COVID-19, veuillez visiter : www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus-infection.html 

Veuillez lire attentivement les instructions avant d’effectuer le test. Ne pas suivre les correctement les instructions 

peut conduire à des résultats inexacts. 
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Un échantillon peut être prélevé par une 

personne âgée de 14 ans et plus avec un 

d'écouvillon nasal. Les enfants âgés de 2 

à 13 ans devraient être testés par un 

adulte. 
 

 

PROCEDURE DU TEST                                                                                                                            INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT 

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 
 1. 2. 3. 4. 

1. 2. 3. 4.
  

Lavez-vous ou désinfectez vos mains. 
Assurez-vous qu'elles sont sèches 
avant de commencer le test. 

Vérifiez le contenu de votre kit et assurez-vous 
que vous avez tout ce qu’il faut. Vérifiez la date 
d'expiration imprimée sur la pochette de la 
cassette. Ne pas utiliser si la pochette est 
endommagée ou ouverte. 

Ouvrez la pochette et posez la cassette sur une surface 
plane et propre. Localisez la fenêtre de résultat et le puit 
de l'échantillon sur la cassette. Lire les instructions. 

5. 6. 7. 8.  

COLLECTE PAR UN 
ADULTE 

AUTO-PRÉLÈVEMENT 

Percez le cercle perforé sur la boîte du kit 
pour former un porte-tube. Placez le tube 
dans le support du tube. Pour la boîte de 
25 tests, le support de tube est fourni. 

Insérez doucement toute l'extrémité absorbante de l'écouvillon dans 1 
narine (1,2 à 1,9 cm (½ à ¾ de po)). Chez les enfants, la profondeur 
maximale d'insertion dans la narine peut être inférieure à 1,9 cm (¾ de 
po), et il se peut que vous ayez besoin d'une deuxième personne pour 
tenir la tête de l'enfant pendant le prélèvement. Remarque : Un faux 
résultat négatif peut se produire si l'échantillon d'écouvillon nasal 
n'est pas correctement prélevé. 
 

Frottez fermement l'écouvillon 5 fois dans un 
mouvement circulaire autour de la paroi interne de la 
narine. Prendre environ 15 secondes pour prélever 
l'échantillon. Assurez-vous de recueillir tout drainage 
nasal qui peut être présent sur l'écouvillon. Répétez 
cette opération dans l'autre narine. 

Retirez l'écouvillon de la narine et placez-le 
immédiatement dans le tube tampon d'extraction. 
Remarque : Testez les échantillons 
immédiatement après le prélèvement, et au plus 
tard une heure après l'ajout de l'écouvillon à la 
solution d’extraction, s'ils sont conservés à 
température ambiante. 

Ouvrez l'emballage de l'écouvillon à 
l'extrémité du bâton, pas l'embout de 
l'écouvillon. Ne pas toucher l’embout (la 
pointe) de l'écouvillon. 
 

Placez immédiatement l'écouvillon dans le 
tube et faites-le tourbillonner pendant 30 
secondes. Remarque : Un faux résultat négatif 
peut se produire si l'écouvillon n'est pas 
tourbillonné pendant au moins 30 secondes. 

30 secondes 
5x 

Tournez l'écouvillon 5 fois tout en pressant 
le tube. 
Remarque : Un faux résultat négatif peut 
se produire si l'écouvillon n'est pas 
tourné cinq fois. 

Fixez fermement le bout du compte-gouttes sur 
le tube. Mélangez soigneusement en 
tourbillonnant ou en effectuant des pichenettes 
vis-à-vis le fond du tube. 

Retirez l'écouvillon tout en 
pressant le tube. Jetez 
l'écouvillon à la poubelle. 

Retirez la feuille du dessus du 
tube tampon d'extraction. 

Fenêtre des résultats 

Puit d'échantillonnage 

COVID-19 Ag

Réglez la minuterie sur 15 minutes. Le résultat devrait être lu à la 
15ème minute. Ne pas lire après 30 minutes. Jetez la cassette de 
test à la poubelle. Remarque : Un faux négatif ou un faux positif 
peut se produire si le résultat du test est lu avant 15 minutes 
ou après 30 minutes. 

COVID-19 Ag

15 min 
Pressez délicatement le tube, en distribuant 4 
gouttes de solution dans le puits d'échantillon. Jetez 
le tube dans la poubelle. Remarque : Un résultat 
faux négatif ou invalide peut se produire si moins 
de 4 gouttes de liquide sont ajoutées au puits 
d'échantillonnage. 

9. 10. 11. 12.
  

Des tests répétés sont nécessaires pour améliorer la précision du test. Veuillez suivre le tableau ci-dessous 
pour interpréter les résultats du test.    
Situation le premier 
jour des tests 

Premier résultat 
Jour 1 

Deuxième résultat 
Jour 3 

Troisième résultat 
Jour 5 

Interprétation 

Avec symptômes 
Positif S/O S/O Positif à la COVID-19 
Négatif Positif S/O Positif à la COVID-19 
Négatif Négatif S/O Négatif à la COVID-19 

Sans symptômes 

Positif S/O S/O Positif à la COVID-19 
Négatif Positif S/O Positif à la COVID-19 
Négatif Négatif Positif Positif à la COVID-19 
Négatif Négatif Négatif Négatif à la COVID-19 

Les résultats doivent être considérés dans le contexte des expositions récentes d’une personne, de ses 
antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19. 

 Seule la ligne de contrôle (C) apparaît sans aucune ligne de test (T). Cela signifie 
qu'aucun antigène du SARS-CoV-2 n'a été détecté. Un résultat de test négatif indique 
que les antigènes du virus qui cause le COVID-19 n'ont pas été détectés dans 
l'échantillon.  
Pour hausser la probabilité que le résultat négatif à la COVID-19 soit exact, vous devez: 
 Effectuer un nouveau test dans les 48 heures si la personne présente des 

symptômes le premier jour du test. 
 Faire deux autres tests à au moins 48 heures d’intervalle si la personne ne 

présente pas de symptômes le premier jour du test. 
Un résultat négatif est présomptueux, ce qui signifie qu’il n’est pas certain que vous 
n’ayez pas la COVID-19 et que vous pouvez encore être contagieux. Le risque de 
résultats faussement négatifs est plus élevé avec les tests antigéniques qu’avec les 
tests de laboratoire tels que le test PCR. Si tous les tests répétés sont négatifs et que 
vous craignez d’être atteint de la COVID-19, vous pouvez choisir de refaire un test 
antigénique ou de consulter votre prestataire de soins de santé au sujet des tests 
moléculaires. 
 
La ligne de contrôle (C) et la ligne de test (T) apparaissent. Cela signifie que l'antigène 
du SARS-CoV-2 a été détecté. REMARQUE : Toute ligne rouge ou rose pâle dans 
la région de la ligne de test (T) doit être considérée comme positive. 
Un résultat de test positif signifie que le virus à l'origine du COVID-19 a été détecté 
dans votre échantillon et qu'il est très probable que vous soyez atteint du COVID-19 et 
que vous soyez contagieux. Veuillez contacter immédiatement votre médecin ou votre 
autorité sanitaire locale et respecter les directives locales concernant l'auto-isolement. 
Il y a très peu de chance que ce test puisse donner un résultat positif qui est incorrect 
(un faux positif). Il n’est pas nécessaire de répéter le test si vous avez un résultat positif 
à un moment donné. Votre fournisseur de soins de santé travaillera avec vous afin de 
déterminer la meilleure façon de prendre soin de vous en fonction de vos résultats de 
test ainsi que de vos antécédents médicaux et de vos symptômes. 
 
La ligne de contrôle (C) n'apparait pas. Si une ligne de contrôle (C) n'est pas visible, le 
test est invalide. Répétez le test avec un nouvel écouvillon et une nouvelle cassette de 
test. 
Si le problème persiste, appelez le (800) 838-9502 pour obtenir de l'aide. 

Négatif 

Positif 

Invalide 

PRÉPARATION 



UTILISATION PRÉVUE 
Le test à domicile de l'antigène COVID-19 Flowflex est un immunoessai chromatographique à flux latéral 
destiné à la détection qualitative de l'antigène protéique nucléocapsidique à partir du SARS-CoV-2 dans 
les échantillons d'écouvillon nasal antérieur directement à partir d'individus dans les 7 jours suivant 
l'apparition des symptômes ou sans symptômes ou autres raisons épidémiologiques de soupçonner la 
COVID-19. Ce test est autorisé pour une utilisation à domicile en vente libre avec des échantillons 
d'écouvillon nasal antérieur auto-prélevé directement chez les individus âgés de 14 ans et plus ou avec 
des échantillons nasaux antérieurs prélevés  par des adultes directement chez les individus âgés de 2 ans 
et plus. Le test est destiné à des tests en série sur des personnes symptomatiques, à utiliser au moins deux 
fois à 48 heures d’intervalle, ou à des tests en série sur des personnes asymptomatiques, à utiliser au 
moins trois fois à 48 heures d’intervalle. Le test à domicile de l'antigène COVID-19 Flowflex ne fait pas de 
distinction entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2. 
Les résultats sont destinés à l'identification de l'antigène de la protéine nucléocapsidique du SARS-CoV-2. 
Cet antigène est généralement présent dans les prélèvements nasaux antérieurs pendant la phase aiguë 
de l'infection. 
Les résultats positifs indiquent la présence d'antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec les 
antécédents du patient et d'autres informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer l'état 
d'infection. Les résultats positifs n'excluent pas l'infection bactérienne ou la co-infection avec d'autres virus. 
L'agent détecté peut ne pas être la cause précise de la maladie. 
Les personnes dont le test de dépistage est positif devraient s'isoler et consulter leur professionnel de santé, 
car des tests supplémentaires peuvent être nécessaires, ainsi que des déclarations à la santé publique. 
Les résultats négatifs sont présomptueux. Les résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-
CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions en matière de traitement ou de 
prise en charge des patients, y compris les décisions de contrôle des infections. Les résultats négatifs 
doivent être traités comme présomptifs et confirmés par un test moléculaire, si nécessaire, pour la prise en 
charge du patient. Les résultats négatifs doivent être considérés dans le contexte des expositions récentes 
d'un individu, de ses antécédents et de la présence de signes et de symptômes cliniques compatibles avec 
le COVID-19.  
Les individus doivent fournir tous les résultats obtenus avec ce produit à leur professionnel de santé, car 
des déclarations à la santé publique peuvent être requises.  
Le test à domicile de l'antigène COVID-19 Flowflex est conçu pour une utilisation personnelle ou pour tester 
un autre utilisateur non professionnel dans un cadre hors laboratoire. 

SOMMAIRE 
Les nouveaux coronavirus appartiennent au genre β. La COVID-19 est une maladie infectieuse respiratoire 
aiguë. Les personnes sont généralement susceptibles. Présentement, les patients infectés par le nouveau 
coronavirus sont la principale source d'infection; les personnes asymptomatiques infectées peuvent 
également être une source d'infection. En fonction de l'enquête clinique et épidémiologique actuelle, la 
période d'incubation est de 1 à 14 jours, en général de 3 à 7 jours. Les principaux symptômes incluent la 
fièvre, la fatigue et la toux sèche. La congestion nasale, l'écoulement nasal, le mal de gorge, la myalgie et 
la diarrhée sont également présentes dans certains cas. 

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ 
 Lisez attentivement le mode d’emploi contenu dans l'emballage du test à domicile de l'antigène COVID-

19 Flowflex avant d'effectuer un test. Le non-respect des consignes peut conduire à des résultats 
inexacts. 

 Le test est destiné à aider au diagnostic de la COVID-19 active. Veuillez consulter un professionnel de 
la santé pour discuter de vos résultats et si des tests supplémentaires sont requis. 

 Garder le test et ses matériaux hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie avant et 
après utilisation. 

 Ne pas utiliser sur une personne âgée de moins de deux ans.  
 Les enfants de 2 à 13 ans doivent être testés par un adulte. 
 Porter un masque de procédure ou un autre couvre-visage lorsque vous prélevez un échantillon d'un 

enfant ou d'une autre personne. 
 Laissez la cassette de test scellée dans son sachet jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Une fois ouverte, la 

cassette de test doit être utilisée dans les 60 minutes. 
 Ne pas utiliser le test après la date d'expiration indiquée sur la pochette de la cassette de test. 
 Ne pas utiliser si le contenu ou l'emballage du test est endommagé ou ouvert. 
 Les composants du test sont à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser avec plusieurs 

échantillons.  
 Veillez à ce que la luminosité soit suffisante lors du test. 
 Ne pas utiliser de vaporisateurs nasaux pendant au moins 30 minutes avant de prélever un échantillon 

nasal. 
 Retirez tout piercings du nez avant de commencer le test.  
 Ne pas utiliser sur les personnes sujettes aux saignements de nez ou ayant subi des blessures au 

visage ou des blessures à la tête/chirurgie au cours des six derniers mois. 
 Les faux résultats de test négatifs peuvent se produire si un échantillon est mal prélevé ou manipulé. 
 Ne pas toucher la pointe de l'écouvillon lors de la manipulation de l'écouvillon. 
 Le test est destiné à être lu à la 15ème minute. Si le test est lu avant 15 minutes ou après 30 minutes, 

de faux résultats négatifs ou faux positifs peuvent se produire, et le test doit être répété avec une 
nouvelle cassette de test et un nouvel écouvillon. 

 Ne pas ingérer de composants du kit. Le tampon contient une substance potentiellement toxique, il ne 
doit pas être ingéré et doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 

 Éviter d'exposer la peau, les yeux, le nez et la bouche à la solution contenue dans le tube d'extraction. 
 La solution tampon contient un produit chimique nocif (voir tableau ci-dessous). 

Ingrédients dangereux dans la solution réactive (Tampon d’extraction) 
Nom Chimique 
/Concentration Code Harms (GHS) pour chaque ingrédient Concentration 

TX-100 

Toxicité aiguë, Oral (Catégorie 4), H302 Irritation cutanée 
(Catégorie 2), H315 
Lésions oculaires graves (Catégorie 1), H318 Danger aquatique 
à court terme (aigu) (Catégorie 1), H400 
Danger aquatique à long terme (chronique) (Catégorie 1), H410 

1% 

Azide de Sodium 

Toxicité aiguë, Oral (Catégorie 2), H300 Toxicité aiguë, Cutané 
(Catégorie 1), H310 Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles - exposition répétée, Oral (Catégorie 2), Cerveau, H373 
Danger aquatique à court terme (aigu) (Catégorie 1), H400 
Danger aquatique à long terme (chronique) (Catégorie 1), H410 

0.02% 

 Si la solution tampon’ entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. 
 Les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées chez une population vaccinée contre le 

COVID-19. 
 La performance de ce test a été établie sur la base de l'évaluation d'un nombre limité d'échantillons 

cliniques prélevés entre mars et mai 2021. La performance clinique n'a pas été établie avec tous les 
variants en circulation, mais devrait refléter les variants prévalents en circulation à l'heure et au lieu de 
l'évaluation clinique. La performance au moment du test peut varier en fonction des variants en 
circulation, y compris les nouvelles souches émergentes du SARS-CoV-2 et leur prévalence, qui évolue 
avec le temps. 

 La réactivité croisée avec le coronavirus humain HKU1 ne peut pas être complètement exclue. 

INFORMATIONS ET LIMITES DES TESTS EN SÉRIE (TESTS RÉPÉTÉS) 
 Les tests en série (c’est-à-dire un test tous les deux jours) ont plus de chances de détecter la COVID-

19, que vous ayez ou non des symptômes. 
 Les personnes symptomatiques dont le test est négatif doivent répéter le test au moins deux fois sur 

trois jours avec au moins 48 heures d’intervalle, et au moins trois fois sur cinq jours avec au moins 48 
heures d’intervalle si elles sont asymptomatiques. 

 Les performances de ce test n’ont pas été validées cliniquement pour les tests en série chez les patients 
présentant ou non des symptômes compatibles avec la COVID-19. Les recommandations de tests en 
série sont soutenues par l’étude menée par les National Institutes for Health (NIH) et la faculté de 
médecine de l’Université du Massachusetts Chan en collaboration avec la FDA des États-Unis. 

 Tous les résultats négatifs du test de l’antigène COVID-19 sont présomptueux et une confirmation par 
un test moléculaire peut être nécessaire. Si vous continuez à présenter des symptômes de la COVID-
19 et que le premier et le second test sont négatifs, vous n’êtes peut-être pas atteint de la COVID-19, 
mais vous devez effectuer un suivi auprès d’un prestataire de soins de santé. 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES  
Q : QU'EST-CE QUE LA COVID-19? 
R : La COVID-19 est causée par le virus SARS-CoV-2 qui est un nouveau virus chez les humains causant 
une maladie respiratoire contagieuse. La COVID-19 peut présenter une maladie légère à grave, bien que 
certaines personnes infectées par la COVID-19 puissent ne présenter aucun symptôme. Les adultes âgés 
et les personnes de tout âge qui ont des conditions médicales sous-jacentes ont un risque plus élevé de 
tomber gravement malades à cause de la COVID-19. Les conséquences graves de la COVID-19 
comprennent l'hospitalisation et la mort. Le virus du SARS-CoV-2 peut se propager à d'autres avant même 
qu'une personne ne présente des signes ou des symptômes de maladie (p. ex. fièvre, toux, difficulté à 
respirer, etc.).  
Q : CE TEST FERA-T-IL MAL? 
R : Non, l'écouvillon nasal n'est pas tranchant, et il ne devrait pas faire mal. Parfois, l'écouvillon peut être 
légèrement inconfortable. Si vous ressentez de la douleur, veuillez arrêter le test et demander conseil à 
votre professionnel de la santé.  
Q : QUELS SONT LES RISQUES ET AVANTAGES POTENTIELS CONNUS DE CE TEST? 
R : Les risques potentiels comprennent : 
 Inconfort possible lors du prélèvement de l'échantillon. 
 Résultats de tests incorrects possibles (voir la section Avertissements et interprétation des résultats). 
Les avantages potentiels sont les suivants : 
 Les résultats, ainsi que d'autres renseignements, peuvent vous aider, vous et votre professionnel de la 

santé, à prendre des décisions éclairées au sujet de vos soins. 
 Les résultats de ce test peuvent aider à limiter la propagation de la COVID-19 à votre famille et aux 

autres membres de votre communauté. 
Q : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN test antigénique ET UN TEST MOLÉCULAIRE? 
R : Il existe différents types de tests pour le virus responsable de la COVID-19. Les tests moléculaires 
détectent le matériel génétique du virus. Les tests antigéniques, tels que le test à domicile de l'antigène 
COVID-19 Flowflex, détectent les protéines du virus. Les tests antigéniques sont très spécifiques pour le 
virus SARS-CoV-2 mais ne sont pas aussi sensibles que les tests moléculaires. Cela signifie qu'un résultat 
positif est très précis, mais un résultat négatif n'exclut pas l'infection. Si votre résultat de test est négatif, 
vous devriez discuter avec votre fournisseur de soins de santé si un test supplémentaire est nécessaire et 
si vous devriez continuer à vous isoler à la maison. Il y a plus de risques de résultats faussement négatifs 
avec des tests antigéniques qu'avec des tests moléculaires en laboratoire. Cela signifie qu'il y a plus de 
chances que ce test vous donne un résultat négatif lorsque vous avez la COVID-19 qu'un test moléculaire 
ne le ferait. 
Q : QUEL EST LE DEGRÉ D'EXACTITUDE DE CE TEST? 
R : La performance du test à domicile de l'antigène COVID-19 Flowflex a été établie dans une étude clinique 
menée entre mars 2021 et mai 2021 avec 172 prélèvements nasaux avec écouvillon collectés par les 
participants sur eux-mêmes ou par paire par un autre participant de l'étude chez 108 patients symptomatiques 
individuels (dans les 7 jours suivant l'apparition) soupçonnés de COVID-19 et 64 patients asymptomatiques. 
Tous les sujets ont été dépistés pour la présence ou l'absence de symptômes de la COVID-19 dans les deux 
semaines suivant l'inscription à l'étude. Le test à domicile de l'antigène COVID-19 Flowflex a été comparé à 
un test SARS-CoV-2 moléculaire autorisé par la FDA.  Le test à domicile Flowflex COVID-19 Antigen a 
correctement identifié 93% des spécimens positifs et 100 % des spécimens négatifs dans cette étude 
clinique. L’étude était basée sur un test unique. Cependant, des études cliniques ont montré que les 
tests antigéniques déterminent avec plus de précision si vous êtes infecté par le virus responsable 
de la COVID-19 lorsqu’ils sont effectués plusieurs fois sur plusieurs jours. La répétition des tests 
améliore la précision du test. Cette approche de tests en série est recommandée pour minimiser le 
risque de résultats inexacts. 

Accord de Pourcentage Positif Cumulé(PPA), résultats par jours depuis l'apparition des symptômes 

Jours depuis 
l'apparition des 

symptômes 

Èchantillons 
testés 

Cumulé de tests positifs de 
l'antigène COVID-19, de 

marque Flowflex COVID-19 

Positif cumulatif 
RT-PCR PPA cumulé 

0 to 1 day 29 6 7 86% 

0 to 2 days 64 15 16 94% 
0 to 3 days 90 20 21 95% 
0 to 4 days 96 21 22 95% 
0 to 5 days 100 23 24 96% 
0 to 6 days 106 26 28 93% 
0 to 7 days 108 28 30 93% 

Asymptomatique 64 11 12 92% 

Q: EXISTE-T-IL D'AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES DÉCRIVANT LA PERFORMANCE 
DE CE TEST ? 
R: La limite de détection (LoD) dans la matrice nasale a été confirmée comme étant de 2,5 x 103 TCID50/mL. 
La réactivité croisée et les interférences microbiennes ont été évaluées en testant un panel d'agents 
pathogènes et de micro-organismes apparentés, dont 15 virus et 13 bactéries, susceptibles d'être présents 
dans la cavité nasale. 24 substances courantes qui sont naturellement présentes, ou qui peuvent être 
artificiellement introduites dans la cavité nasale ou le nasopharynx, ont également été évaluées pour les 
interférences en présence du virus SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020). 
Q : QUE SE PASSE-T-IL SI VOTRE TEST EST POSITIF? 
R : Un résultat positif signifie qu'il est très probable que vous soyez atteint de la COVID-19 car des protéines 
du virus responsable de la COVID-19 ont été trouvées dans votre échantillon. Vous devez vous isoler des 
autres et contacter un professionnel de santé pour obtenir des conseils médicaux sur votre résultat positif. 
Votre fournisseur de soins de santé évaluera la situation avec vous afin de déterminer la meilleure façon de 
prendre soin de vous en fonction de vos résultats de test, de vos antécédents médicaux et de vos symptômes. 
Q : QUE FAIRE SI VOTRE TEST EST NÉGATIF? 
R : Un résultat de test négatif indique que les antigènes du virus responsable de la COVID-19 n'ont pas 
été trouvés dans votre échantillon. Si vous présentez des symptômes, vous n'êtes probablement pas atteint 
de la COVID-19. Cependant, les résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-CoV-2. 
Il est possible que ce test donne un résultat négatif qui est incorrect (faux négatif) chez certaines personnes 
atteintes de COVID-19. Cela signifie que vous pourriez peut-être encore avoir la COVID-19 même si le test 
est négatif. Par exemple, vous pouvez obtenir un résultat faussement négatif si vous n'avez pas effectué le 
test correctement ou si le niveau d'antigène du virus causant le COVID-19 était inférieur aux limites de test. 
La quantité d'antigène dans un échantillon peut diminuer selon l’évolution des symptômes. Si vous obtenez 
un résultat négatif et continuez à ressentir des symptômes de fièvre, de toux et/ou d'essoufflement, vous 
devriez consulter votre professionnel de la santé pour obtenir des soins de suivi. Votre professionnel de la 
santé tiendra compte des résultats du test ainsi que de tous les autres aspects de vos antécédents médicaux 
(tels que les symptômes, les expositions possibles et la localisation géographique des lieux que vous avez 
récemment visités) pour décider comment prendre soin de vous. Votre professionnel de la santé peut vous 
suggérer d'effectuer un autre test pour déterminer si vous avez contracté le virus causant la COVID-19. Il est 
important que vous consultez votre fournisseur de soins de santé pour vous aider à comprendre les 
prochaines étapes à franchir. 
Q : QUE SIGNIFIE UN RÉSULTAT DE TEST INVALIDE? 
R : Un résultat non valide signifie que le test n'a pas été en mesure de déterminer si vous avez la COVID-
19 ou non. Si le test n'est pas valide, un nouvel écouvillon doit être utilisé pour prélever un nouvel échantillon 
nasal et le test doit être relancé à l'aide d'une nouvelle cassette de test et d'un nouveau tube tampon 
d'extraction. 

IMPORTANT 
Ce test est destiné à être utilisé comme une aide à la détermination clinique du COVID-19 actif. Ne pas 
utiliser ce test comme seul guide pour gérer votre maladie. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de 
santé si vos symptômes persistent ou deviennent plus graves, ou si vous êtes préoccupé à tout moment. 

FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ 
Veuillez visiter www.flowflextest.ca pour obtenir les instructions d'utilisation complètes et la fiche 
d'information pour les prestataires de soins de santé. 
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